附件2
医疗器械许可事项变更注册项目立卷审查要求（试行）
相关说明：

1.为确保医疗器械许可事项变更注册项目立卷审查的规范开展，制定本审查要求。

2.立卷审查指按照立卷审查要求对申报资料进行审查,对申报资料进入技术审评环节的完整性、合规性、一致性进行判断的过程。立卷审查不对产品的安全性、有效性评价的合理性、充分性进行分析，亦不对产品风险受益比进行判定。

3.对于立卷审查要求中的问题，若在立卷审查环节未能做出充分判断，导致不应通过立卷审查环节的申报资料通过了立卷审查，在技术审评环节，仍可对立卷审查要求中的问题提出补正意见。

4.若许可事项变更申请增加的内容与原医疗器械注册证书批准内容不能作为同一个注册单元，审评人员应在“总体审查问题”的第1个问题的“存在问题”一栏中明确建议删除的内容，仅对剩余部分开展立卷审查，并注明“立卷审查的对象为可以保留在本注册单元内的内容，已建议删除的内容相关的立卷审查问题，本次立卷审查未予判断”。若在去掉不属于同一注册单元的内容后，无其他变更申请事项，则可直接做出“立卷审查不通过”的决定，不需要回答其他立卷审查问题。

5.本文件供审评机构用于医疗器械复杂许可事项变更申报资料的立卷审查。注册人在准备注册申报资料时，可依据本文件进行自查，自查表不需要在申报时提交。复杂许可事项变更的判定准则，另行规定。
6.本文件与电子申报配合使用，章节设置与电子申报保持一致。
使用说明：

1.许可事项变更注册立卷审查由审评部人员、临床与生物统计部人员共同完成，临床评价部分按照职能分工，由审评部或临床与生物统计部人员完成，剩余部分由审评部人员完成。

2.审评部人员、临床与生物统计部人员分别填写产品基本信息，分别开展各自负责内容的审查，并分别给出负责内容的审查分结论。

3.审评部人员、临床与生物统计部人员对申报资料进行立卷审查时，应按照表格要求进行适当选项的勾选，并对相关内容进行填写。对于勾选“否”的项目，应在“存在问题”中给出该项判定为“否”的所有原因。存在问题将告知注册人。

4.对于需要按照《医疗器械临床评价技术指导原则》开展临床评价的情形，本表格中临床评价问题的回答应通过对“医疗器械临床评价立卷审查表”中问题的回答得出最终结论。“医疗器械临床评价立卷审查表”应作为立卷审查单的一部分进行汇总。

流水号：

产品名称：

注册人名称：

临床与生物统计部立卷审查分结论适用性：

                                □适用  □不适用
审评部立卷审查分结论：          
                                □通过  □不通过
临床及生物统计部立卷审查分结论: 
                                □通过  □不通过
立卷审查总结论：        
                                □通过   □不通过

	基本审查问题

如选择任意一项阴影块的答案，可直接做出“立卷审查不通过”的决定，不需要回答其他立卷审查问题。

	序号
	立卷审查问题
	是
	否
	备注

	1
	变更是否将产品由低类别变更成了高类别？
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	[image: image2.png]



	

	2
	所申请内容包含属于许可事项变更申请范围的内容？
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	总体审查问题

1.如果提交了相关资料则勾选“是”，如果不做要求则勾选“不适用”，如未能提供则勾选“否”。

2.对任何问题回答“否”都会导致做出“立卷审查不通过”的决定。

	序号
	立卷审查问题
	是
	不适用
	否
	存在问题

	1
	新增内容与原医疗器械注册证书批准内容是否属于同一个注册单元。

注1：若此处回答为否，应在“存在问题”中明确建议删除的内容，并注明“立卷审查的对象为可以保留在本注册单元内的内容，已建议删除的内容相关的立卷审查问题，本次立卷审查未予判断”。

注2：若在去掉不属于同一注册单元的内容后，无其他变更申请事项，则可直接做出“立卷审查不通过”的决定，不需要回答其他立卷审查问题。
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	2
	各项文件除证明性文件外，均以中文形式提供，如证明性文件为外文形式，还应当提供中文译本。根据外文资料翻译的申报资料，应当同时提供原文。
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	3
	对于进口产品，原文资料及申请人出具的其他资料由注册人的法定代表人或者负责人签名或者签名并加盖组织机构印章，并由注册人所在地公证机构出具公证件。
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	4
	各项申报资料中的申请内容具有一致性。
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	适用的注册审查指导原则和强制性标准识别

请勾选、填写变更涉及的注册审查指导原则和适用的强制性标准。

	适用的通用注册审查指导原则
	医疗器械产品技术要求编写指导原则[image: image15.png]


适用[image: image16.png]


不适用
医疗器械注册单元划分指导原则[image: image17.png]


适用[image: image18.png]


不适用
医疗器械临床评价技术指导原则[image: image19.png]


适用[image: image20.png]


不适用

接受医疗器械境外临床试验数据技术指导原则[image: image21.png]


适用[image: image22.png]


不适用
医疗器械临床试验设计指导原则[image: image23.png]


适用[image: image24.png]


不适用

医疗器械生物学评价和审查指南[image: image25.png]


适用[image: image26.png]


不适用
医疗器械软件注册技术审查指导原则[image: image27.png]


适用[image: image28.png]


不适用
医疗器械网络安全注册技术审查指导原则[image: image29.png]


适用[image: image30.png]


不适用

移动医疗器械注册技术审查指导原则[image: image31.png]


适用[image: image32.png]


不适用

有源医疗器械使用期限注册技术审查指导原则[image: image33.png]


适用[image: image34.png]


不适用

含药医疗器械产品注册申报资料撰写指导原则[image: image35.png]


适用[image: image36.png]


不适用

无源植入性医疗器械产品注册申报资料指导原则[image: image37.png]


适用[image: image38.png]


不适用

无源植入性医疗器械货架有效期注册申报资料指导原则[image: image39.png]


适用[image: image40.png]


不适用

动物源性医疗器械产品注册申报资料指导原则[image: image41.png]


适用[image: image42.png]


不适用

同种异体植入性医疗器械病毒灭活工艺验证技术审查指导原则[image: image43.png]


适用[image: image44.png]


不适用

其他：



	适用的专用、产品注册审查指导原则
	

	适用的强制性标准
	


	立卷审查问题

若提交了相关资料则勾选“是”，如果不适用则勾选“不适用”，如果适用但未能提供则勾选“否”。
对任何问题回答“未提供”都会导致做出“立卷审查不通过”的决定。

	电子申报资料项目编号
	立卷审查问题
	是
	不适用
	否
	存在问题

	第1章——地区性管理信息

	CH1.04
	申请表是否完整填写了所有适用的信息。申请表带有数据校验码。
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	CH1.06
	境内注册人是否正确提交企业营业执照副本复印件。
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	境外注册人是否正确提供了注册人注册地或生产地址所在国家（地区）医疗器械主管部门出具的新的企业资格证明文件。
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	如变更事项不需要获得注册人注册地或生产地址所在国家（地区）医疗器械主管部门批准的，应当予以说明。
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	按照创新医疗器械申请时，是否提供了创新医疗器械特别审批申请审查通知单/公示的审查意见。
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	CH1.07
	境外注册人是否正确提交了注册人注册地或生产地址所在国家（地区）医疗器械主管部门出具的允许产品上市销售的证明文件。
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	变更事项不需要获得注册人注册地或生产地址所在国家（地区）医疗器械主管部门批准的说明。
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	CH1.11.1
	是否声明本产品符合现行国家标准、行业标准，并提供符合标准的清单。
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	CH1.11.5
	是否正确提交资料真实性的自我保证声明（境内产品由注册人出具，进口产品由注册人和代理人分别出具）。
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	CH1.11.7
	是否正确提交声明：声明本产品符合《医疗器械注册管理办法》和相关法规的要求。
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	CH1.13
	境外注册人是否正确提交在中国境内指定代理人的委托书、代理人承诺书及营业执照副本复印件或者机构登记证明复印件。
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	CH1.14
	提交原医疗器械注册证书及其附件的复印件、历次医疗器械注册变更文件复印件。
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	第2章——申报产品综述资料

	CH2.2

CH2.4

CH2.5
	根据具体变更情况选择提交以下文件： 

[image: image76.png]


（一）产品名称变化的对比表及说明。

[image: image77.png]


（二）产品技术要求变化的对比表及说明。

[image: image78.png]


（三）型号、规格变化的对比表及说明。

[image: image79.png]


（四）结构及组成变化的对比表及说明。

[image: image80.png]


（五）产品适用范围变化的对比表及说明。

[image: image81.png]


（六）境外医疗器械生产地址变化的对比表及说明。

[image: image82.png]


（七）注册证中“其他内容”变化的对比表及说明。 

[image: image83.png]


（八）其他变化的说明。

注：勾选提交的资料，若适用资料均提交了，则此项目选“是”。
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	申请事项均属于许可事项变更、登记事项变更范围内。
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	关于变更情况的说明是否清晰描述了每项变更申请所对应的产品变化？

注1：描述是否清晰的判定标准以是否影响回答立卷审查问题为准。

注2：该部分若描述不清晰，应在存在问题中告知注册人“由于变更情况描述不清，无法充分了解产品实际发生的变化，对申报资料的立卷审查可能存在不充分的问题，注册人修改此部分所提出问题后，再次立卷审查，不排除提出新问题的可能性”。
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	CH2.7
	其他申报综述信息：如涉及登记事项变更内容，提交了登记事项变更的其他证明性文件。
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	第3章——非临床研究资料

	CH3.2
	[image: image93.png]


提交了变更相关的风险分析资料。
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风险分析资料包含风险分析：包括医疗器械适用范围和与安全性有关特征的判定、危害的判定、估计每个危害处境的风险。

[image: image95.png]


风险分析资料包含风险评价：对于每个已判定的危害处境，评价和决定是否需要降低风险。
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风险分析资料包含风险控制措施的实施和验证结果。

[image: image97.png]


风险分析资料包含任何一个或多个剩余风险的可接受性评定。

注1：以上所有适用的选项都打勾，本项目选择“是”。
注2：仅对是否包含这些内容进行评判，不对内容进行实质的审评，风险分析、评价是否完善，风险控制措施和验证结果是否充分，剩余风险是否可接受等问题，不作为不予立卷的理由。
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	CH3.4.2
	是否提供了具有医疗器械检验资质的医疗器械检验机构出具产品技术要求变化部分的注册检验报告或委托检测报告。
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	检测报告是否包含所有需要检测的内容，且检测结果符合产品技术要求。
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各需要检测条款是否对所有涉及的型号、规格、产品组成进行了检测。

[image: image107.png]


若虽然未对所有涉及的型号、规格、产品组成进行检测，但提交了典型型号声明，检测的型号、规格、产品组成基本具有典型性。

注：以上有一个选项打勾，本项目选择“是”。
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	CH3.5.01
	变更相关的物理和机械性能：
[image: image111.png]


提交了相关的产品技术要求的研究和编制说明。
[image: image112.png]


明确了相关指标的确定依据。

[image: image113.png]


明确了所采用的标准或方法、采用的原因及理论基础。

注1：以上所有适用选项都打勾，本项目选择“是”。注2：对适用性进行判定。若适用，仅对是否提交相关资料进行审查，资料的充分性、科学性等问题不作为不予立卷的理由。
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提交了变更相关的物理和机械性能的研究资料。

[image: image118.png]


研究资料明确了下列信息：研究方法、研究结果、研究结论。

注1：应对需要开展的物理和机械性能研究进行判定，所有需要开展的研究均提交了研究资料，才可勾选。

注2：以上所有选项都打勾，本项目选择“是”。

注3：对适用性进行判定。若适用，仅对是否提交相关资料进行审查，资料的充分性、科学性等问题不作为不予立卷的理由。
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	CH3.5.02
	变更相关的化学/材料表征：
[image: image122.png]


提交了相关的产品技术要求的研究和编制说明。

[image: image123.png]


明确了相关指标的确定依据。

[image: image124.png]


明确了所采用的标准或方法、采用的原因及理论基础。

注1：以上所有适用选项都打勾，本项目选择“是”。注2：对适用性进行判定。若适用，仅对是否提交相关资料进行审查，资料的充分性、科学性等问题不作为不予立卷的理由。
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提交了变更相关的化学/材料表征的研究资料。
[image: image129.png]


研究资料明确了下列信息：研究方法、研究结果、研究结论。

注1：应对需要开展的化学/材料表征研究进行判定，所有需要开展的研究均提交了研究资料，才可勾选。

注2：以上所有选项都打勾，本项目选择“是”。

注3：对适用性进行判定。若适用，仅对是否提交相关资料进行审查，资料的充分性、科学性等问题不作为不予立卷的理由。
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	CH3.5.03
	变更相关的电气系统安全、机械和环境保护以及电磁兼容性：
[image: image133.png]


提交了相关的产品技术要求的研究和编制说明。
[image: image134.png]


明确了相关指标的确定依据。

[image: image135.png]


明确了所采用的标准或方法、采用的原因及理论基础。

注1：以上所有适用选项都打勾，本项目选择“是”。注2：对适用性进行判定。若适用，仅对是否提交相关资料进行审查，资料的充分性、科学性等问题不作为不予立卷的理由。
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提交了变更相关的电气系统安全、机械和环境保护以及电磁兼容性研究资料。

[image: image140.png]


研究资料明确了下列信息：研究方法、研究结果、研究结论。

注1：应对需要开展的专用、通用要求进行判定，所有需要开展的研究均提交了研究资料，才可勾选。对专用、通用标准中具体项目的适用性，在立卷审查时不作判断。

注2：以上所有选项都打勾，本项目选择“是”。

注3：对适用性进行判定。若适用，仅对是否提交相关资料进行审查，资料的充分性、科学性等问题不作为不予立卷的理由。
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	CH3.5.04
	变更相关的辐射安全：
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提交了相关的产品技术要求的研究和编制说明。
[image: image145.png]


明确了相关指标的确定依据。
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明确了所采用的标准或方法、采用的原因及理论基础。

注1：以上所有适用选项都打勾，本项目选择“是”。注2：对适用性进行判定。若适用，仅对是否提交相关资料进行审查，资料的充分性、科学性等问题不作为不予立卷的理由。
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提交了变更相关的辐射安全的研究资料。
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研究资料明确了下列信息：研究方法、研究结果、研究结论。

注1：应对需要开展的辐射安全研究进行判定，所有需要开展的研究均提交了研究资料，才可勾选。

注2：以上所有选项都打勾，本项目选择“是”。

注3：对适用性进行判定。若适用，仅对是否提交相关资料进行审查，资料的充分性、科学性等问题不作为不予立卷的理由。
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	CH3.5.05
	是否提交了《医疗器械软件注册技术审查指导原则》中要求的变更相关的资料。

注：对适用性进行判定。若适用，仅对是否提交相关资料进行审查，资料的充分性、科学性等问题不作为不予立卷的理由。
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	是否提交了《医疗器械网络安全注册技术审查指导原则》中要求的变更相关资料。
注：对适用性进行判定。若适用，仅对是否提交相关资料进行审查，资料的充分性、科学性等问题不作为不予立卷的理由。
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	CH3.5.06
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提交了变更相关的成品中所有与患者和使用者直接或间接接触的材料的生物学评价研究资料。

生物学评价研究资料包括：
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生物学评价的依据和方法。
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产品所用材料的描述及与人体接触的性质。
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实施或豁免生物学试验的理由和论证。
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对于现有数据或试验结果的评价。

注1：以上所有选项都打勾，本项目选择“是”。

注2：对适用性进行判定。若适用，仅关注相关内容是否给出，内容是否充足，不作为不予立卷的理由。
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	生物学评价资料中认为需要开展的生物学试验，是否提交了完整试验报告。
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	生物学试验在具有医疗器械检验资质认定、在其承检范围之内的生物学实验室开展。
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	国外实验室出具的生物学试验报告，附有国外实验室表明其符合GLP实验室要求的质量保证文件。
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	CH3.5.07
	变更相关的非材料介导的热原：
[image: image178.png]


提交了相关的产品技术要求的研究和编制说明。
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明确了相关指标的确定依据。
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明确了所采用的标准或方法、采用的原因及理论基础。

注1：以上所有适用选项都打勾，本项目选择“是”。注2：对适用性进行判定。若适用，仅对是否提交相关资料进行审查，资料的充分性、科学性等问题不作为不予立卷的理由。
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提交了变更相关的非材料介导的热原研究资料。
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研究资料明确了下列信息：研究方法、研究结果、研究结论。

注1：应对需要开展的非材料介导的热原研究进行判定，所有需要开展的研究均提交了研究资料，才可勾选。

注2：以上所有选项都打勾，本项目选择“是”。

注3：对适用性进行判定。若适用，仅对是否提交相关资料进行审查，资料的充分性、科学性等问题不作为不予立卷的理由。
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	CH3.5.08
	变更相关的生物安全性研究：
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对于含有同种异体材料、动物源性材料或生物活性物质等具有生物安全风险类产品，提供了相关材料及生物活性物质的生物安全性研究资料。

包括：
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说明组织、细胞和材料的获取、加工、保存、测试和处理过程；
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阐述来源（包括捐献者筛选细节），并描述生产过程中对病毒、其他病原体及免疫源性物质去除或灭活方法的验证试验；
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工艺验证的简要总结。

注1：应对需要开展的生物安全性研究进行判定，所有需要开展的研究均提交了研究资料，才可勾选。

注2：以上所有选项都打勾，本项目选择“是”。

注3：对适用性进行判定。若适用，仅对是否提交相关资料进行审查，资料的充分性、科学性等问题不作为不予立卷的理由。
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	CH3.5.09.1
	产品中所有变更相关的终端用户灭菌部分，均明确了推荐的灭菌工艺（方法和参数）及所推荐的灭菌方法确定的依据。

注：对适用性进行判定。若适用，仅对是否提交相关资料进行审查，资料的充分性、科学性等问题不作为不予立卷的理由。
	[image: image196.png]



	[image: image197.png]



	[image: image198.png]



	

	
	产品中所有变更相关的可耐受两次或多次灭菌的终端用户灭菌部分，均提供了产品相关推荐的灭菌方法耐受性的研究资料。

注：对适用性进行判定。若适用，仅对是否提交相关资料进行审查，资料的充分性、科学性等问题不作为不予立卷的理由。
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	CH3.5.09.2
	变更相关的无菌：
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提交了相关的产品技术要求的研究和编制说明。
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明确了相关指标的确定依据。
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明确了所采用的标准或方法、采用的原因及理论基础。

注1：以上所有适用选项都打勾，本项目选择“是”。

注2：对适用性进行判定。若适用，仅对是否提交相关资料进行审查，资料的充分性、科学性等问题不作为不予立卷的理由。
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	产品中所有变更相关的生产企业灭菌部分，均明确了灭菌工艺（方法和参数）和无菌保证水平（SAL），并提供灭菌确认报告。

注：对适用性进行判定。若适用，仅对是否提交相关资料进行审查，资料的充分性、科学性等问题不作为不予立卷的理由。
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	CH3.5.09.3
	变更相关的残留毒性：
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提交了相关的产品技术要求的研究和编制说明。
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明确了相关指标的确定依据。
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明确了所采用的标准或方法、采用的原因及理论基础。

注1：以上所有适用选项都打勾，本项目选择“是”。注2：对适用性进行判定。若适用，仅对是否提交相关资料进行审查，资料的充分性、科学性等问题不作为不予立卷的理由。
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	对于产品中所有变更相关的灭菌使用的方法容易出现残留的部分，均明确了残留物信息及采取的处理方法，并提供了研究资料。

注：对适用性进行判定。若适用，仅对是否提交相关资料进行审查，资料的充分性、科学性等问题不作为不予立卷的理由。
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	CH3.5.09.4
	产品中所有变更相关的终端用户消毒部分，均明确了推荐的消毒工艺（方法和参数）以及所推荐消毒方法确定的依据。

注：对适用性进行判定。若适用，仅对是否提交相关资料进行审查，资料的充分性、科学性等问题不作为不予立卷的理由。
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	CH3.5.10
	是否需要提交临床前动物试验？

注1：理论上讲，是否需要开展动物试验，应在评估其他研究的充分性基础上进行判定，立卷审查环节很难对所有情况进行准确的判断。但对于有明确要求的（例如有相关的指导原则要求）或其他在立卷环节可明确进行判断的情形，立卷审查人员可给出结论。不属于上述情形的，可勾选“不适用”，在审评环节再进一步进行判断。

注2：若虽然依照相关要求应提交临床前动物试验研究资料，但基本合理阐述了理由，可勾选“不适用”。
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	若提交了变更相关的临床前动物试验研究资料，应包括动物试验研究的目的、结果及记录。

注：此处不对动物试验适用性进行判定，仅对注册人主动提交的动物试验资料是否包含目的、结果及记录进行查看。
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	CH3.5.11
	变更相关的可用性/人为因素：
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提交了相关的产品技术要求的研究和编制说明。
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明确了相关指标的确定依据。
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明确了所采用的标准或方法、采用的原因及理论基础。

注1：以上所有适用选项都打勾，本项目选择“是”。注2：对适用性进行判定。若适用，仅对是否提交相关资料进行审查，资料的充分性、科学性等问题不作为不予立卷的理由。
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	提交了变更相关的可用性/人为因素的研究资料。

注：对适用性进行判定。若适用，仅对是否提交相关资料进行审查，资料的充分性、科学性等问题不作为不予立卷的理由。
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	CH3.7.1
	提交了变更相关的有效期验证报告，且提交的有效期验证报告可以涵盖申请变更范围。

注1：对适用性进行判定。若适用，仅对是否提交相关资料进行审查，资料的充分性、科学性等问题不作为不予立卷的理由。

注2：是否涵盖以申报资料声称为准，所声称的合理性等问题不作为不予立卷的理由。
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	CH3.7.2
	对于产品中所有变更相关的有限次重复使用的部分，均提供了使用次数验证资料。

注：对适用性进行判定。若适用，仅对是否提交相关资料进行审查，资料的充分性、科学性等问题不作为不予立卷的理由。
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	在宣称的有效期内以及运输储存条件下，提供了保持所有变更相关的包装完整性的依据。

注：对适用性进行判定。若适用，仅对是否提交相关资料进行审查，资料的充分性、科学性等问题不作为不予立卷的理由。
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	CH3.8
	变更相关的其他产品性能：
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提交了相关的产品技术要求的研究和编制说明。
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明确了相关指标的确定依据。
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明确了所采用的标准或方法、采用的原因及理论基础。

注1：以上所有适用选项都打勾，本项目选择“是”。注2：对适用性进行判定。若适用，仅对是否提交相关资料进行审查，资料的充分性、科学性等问题不作为不予立卷的理由。
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	提交了适用的变更相关的其他证明产品安全性、有效性的非临床研究资料。

注：对适用性进行判定。若适用，仅对是否提交相关资料进行审查，资料的充分性、科学性等问题不作为不予立卷的理由。
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	是否提交了与变更相关的新增强制性标准的检测报告？

注：相关报告不一定在CH3.8中提交，在其他目录下提交，此处也应勾选“是”。
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	第4章——临床研究资料

	CH4.1
	适用范围发生变化的是否提交了临床评价资料？
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	/
	按照《医疗器械临床评价技术指导原则》提交了免临床路径、同品种路径、临床试验路径的临床评价资料的，请回答“医疗器械临床评价立卷审查表”中适用的问题。并在此处给出最终的总结论。

注：若未按照《医疗器械临床评价技术指导原则》要求提交临床评价资料，无法对“医疗器械临床评价立卷审查表”中的问题进行逐个回答，可直接勾选“否”，并在“存在问题”中明确。
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